Controllab

Programa de Controle Interno de

Drogas de Abuso: Saliva

REF| 1nivel x1itemx1,0 mL LOT

DROSA-22

g EXP 2022-04

MATERIAL DE CONTROLE

E composto por saliva sintética liofilizada.
ESTABILIDADE E ARMAZENAGEM

O material deve ser armazenado a temperaturas inferiores a0°C.
O material reconstituido deve ser utilizado imediatamente.

Este material permanece estavel até o prazo de validade informado no
rétulo, desde que respeitadas as instru¢des de manuseio e
armazenamento.

Apds a reconstituicdo o material de controle se comporta de forma
idéntica aos materiais de um paciente quanto a estabilidade dos
analitos. O uso imediato apds a reconstituicdo assegura que o
comportamento dos dados representa apenas a reprodutibilidade da
rotina.

Atencdo: A aliquotagem é uma préatica comum dos laboratérios para
maximizar o uso do material e reduzir custos. Contudo, requer cuidado
especial para a manutencdo das suas condicbes de conservagdo. E
fundamental que estejam livres de interferentes e que as aliquotas
estejam homogéneas e estaveis entre si. E importante verificar o tempo
maximo de estabilidade de cada um dos marcadores que compdem o
controle.

PROCEDIMENTO DE USO

1. Deixar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) por 20 minutos.

2. Retirar a tampa do frasco com muito cuidado, para que o
material a ela aderido ndo seja perdido. Ao retirar a tampa,
deve-se coloca-la virada para cima na bancada;

3. Reconstituir adicionando &gua reagente (CLSI/NCCLS)
conforme o volume indicado no rdétulo, utilizando pipeta
calibrada;

4. Recolocar a tampa com o mesmo cuidado, para que nenhuma
porcéo do produto liofilizado seja perdida;

5. Deixar em repouso por 20 minutos e em seguida,
homogeneizar suavemente até dissolu¢do completa;

6. Realizar o ensaio de forma rotineira e conforme os
procedimentos utilizados no laboratério.

O material pode apresentar aspectos diferentes em algumas
concentra¢des, devido a manipulacdo, mas isto ndo configura
deterioracdo e ndo inviabilizaseu uso.

ATENGAO

Este material é de origem bioldgica e deve ser manuseado e descartado
de acordo com as Regras de Biosseguran¢a e Boas Praticas de
Laboratério. Siga os procedimentos de biosseguranga adotados pelo
laboratério para amostras de pacientes, incluindo:

. luvas descartaveis;
. vestuario de prote¢do;

. equipamento protetor adequado para olhos/face;

. ter um“lava olhos” préximo ao local de manuseio da amostra.

CUIDADOS:

MOD2

. evitar contato coma pele e olhos;
. nuncapipetar pela boca;

. ndo manusear lentes de contato no setor técnico;

. ndo comer, beber, fumar ou aplicar cosméticos no setor técnico.

. lavar a roupacontaminada antes de voltar a utiliza-la
ACIDENTE:

. em caso de projecdo do material sobre as mucosas de olhos, boca
e nariz, lavar abundantemente com agua.

. se o produto for aos olhos e estiver utilizando lentes de contato
na hora do acidente, retird-las se possivel e continuar
enxaguando.

. em contato com a pele, por meio de respingo ou corte, lavar
imediatamente com agua e sabdo adequado.

Em seguida, comunique imediatamente o responsavel local pelo
laboratério e procure orientagdes médicas.

RESULTADOS, INTERVALOS E UNIDADES

Os dados individuais sdo agrupados de acordo com o sistema analitico

utilizado e para cada grupo é apresentada a média obtida na
comparag¢do interlaboratorial ao longo do tempo.

Se o sistema analitico adotado na rotina do laboratério ndo constar
nesta bula, recomende ao fabricante, representante ou distribuidor
contatar a Controllab. O fornecedor pode firmar uma parceria
(Fornecedor Participante e/ou Fornecedor Colaborador) e garantir que
seu sistema analitico sejatestado e apresentado nabula.

QUALIFICAGAO DO CONTROLE

Material produzido com rigoroso processo de producgdo. Por ser
liofilizado, suporta temperaturas extremas e permite validade
prolongada se comparado ao material na forma liquida. Seguindo todas
as instru¢des de manuseio e armazenagem, ele representard a
reprodutibilidade do laboratério.

LIMITAGOES

O armazenamento e manuseio impréprios do controle podem afetar os
resultados, assim como os erros na técnica de ensaio podem causar
resultados erréneos.

N&o utilize o material de controle se for observada contaminacao
microbioldgicae/ ou turvagdo.

Variacdes ao longo do tempo e entre laboratdrios devem ser atribuidas
a diferenca de técnicas, instrumentos ou reagentes, ou as modificagdes
introduzidas pelos fabricantes de reagentes/ equipamentos.

Caso este material ndo seja considerado pela Controllab como um MRC
(Material de Referéncia Certificado), ele ndo deve ser utilizado pelo
laboratério como calibrador ou padréo.

RESPONSAVEL TECNICO
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Controllab

MOD2

Benzoilecgonina (ng/mL)

Método
LC-MS/MS

Clonazepam (ng/mL)
Método
LC-MS/MS

Cocaina (ng/mL)
Método

LC-MS/MS

Codeina (ng/mL)
Método
LC-MS/MS

Crack (AEME) (ng/mL)

Método
LC-MS/MS

Diazepam (ng/mL)
Método

LC-MS/MS

Fentanil (ng/mL)
Método

LC-MS/MS

Flunitrazepam (ng/mL)
Método

LC-MS/MS

Lorazepam (ng/mL)
Método

LC-MS/MS

Metadona (ng/mL)
Método
LC-MS/MS

Midazolam (ng/mL)
Método

LC-MS/MS

Morfina (ng/mL)
Método
LC-MS/MS

ControleInterno de Drogas de Abuso: Saliva
DROSA-22

Versao 1

DROSA-22

Média

14.10

11.00

8.95

28.35

16.65

26.35

9290

26.50

45.60
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ControleInterno de Drogas de Abuso: Saliva
DROSA-22

Nordiazepam (ng/mL)
Método

LC-MS/MS

Oxazepam (hg/mL)
Método

LC-MS/MS

Tramadol (ng/mL)
Método
LC-MS/MS

DROSA-22

Versao 1

Média

39.45

42.55

LEGENDA

* néo foram valorados pelo Interlaboratorial

MOD2
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